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QUANTIFERON- TB Gold-Plus, EN TUBO  
  Actualizado en Junio 2022 por TM. Manuel Vásquez O. 

Revisado y Aprobado por Dra. Patricia García. 
Código del Examen : 2184 
   
Nombres del Examen : Quantiferon – TB Gold-Plus en tubo, Determinación de TBC Latente 
   
Laboratorios de Procesamiento : 

Laboratorio Días de Procesamiento 
Plazo de Entrega de 

Resultados 

 

Microbiología 
 

Lunes a Viernes* 

 

2 días hábiles 
Después de las 18 

hrs. 
 

  *con excepción de festivos. 
NOTA Recepción de muestras: Lunes a Viernes (hasta las 18:00 hrs.), Sábado 
(hasta las 13:00 hrs.) y para pacientes hospitalizados de Lunes a Domingo. 
 

Preparación del Paciente  : No requiere.  
  

   
Muestra Requerida 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

: ■  ■  ■  ■  Sangre   

                                   
 
Recolectar 1 ML EXACTO DE SANGRE en cada uno de los 4 tubos de Quantiferon 
TB-Gold-Plus. NO son los tubos tradicionales, corresponden a 4 tubos con las 
siguientes características: 
 

Tubo tapa gris con anillo blanco Quantiferon TB-Gold-Plus 
Tubo tapa verde con anillo blanco Quantiferon TB-Gold-Plus 
Tubo tapa amarilla con anillo blanco Quantiferon TB-Gold-Plus 
Tubo tapa lila con anillo blanco Quantiferon TB-Gold-Plus 

 
Se recomienda la obtención de la muestra con JERINGA. 
 
Mezclar el contenido de cada tubo por inversión de 8 a 10 veces, asegurando 
que la sangre tome contacto con toda la superficie interna de los tubos. 
 
La marca negra lateral de los tubos indica el volumen aceptable para esta 
técnica. Si el nivel de sangre de un tubo está fuera de la marca indicada, la 
muestra será rechazada, ya que el examen no tendrá resultados concluyentes. 
Esto tendrá un costo adicional equivalente al precio de los tubos (Código 
2440) con cargo según la procedencia: 
 

- Paciente ambulatorio: Cargo a UTM. 

- Paciente hospitalizado: Cargo al servicio. 

- Muestra traída: Cargo al paciente. 
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Estabilidad de la Muestra 1 : 

Muestra 
Tº Ambiente 
(20 - 27 ºC) 

Refrigerada 
(2 - 8 ºC) 

Congelada 
(-20ºC) 

Sangre Total  16 horas No aplica No aplica 
 

   
Condiciones de Envío al Laboratorio 
 

: *Dentro de Santiago y en el día: 
 

Sangre Total: Ambiente SI / Refrigerada NO/ Congelada NO 

 

*Desde fuera de Santiago: 
 
         *Si el tiempo de traslado CUMPLE con la estabilidad de la muestra: 
 
            Sangre Total: Ambiente SI / Refrigerada NO/ Congelada NO 
 

*Si el tiempo de traslado NO CUMPLE con la estabilidad de la muestra: 
  
Mezclar el contenido de cada tubo de 8 a 10 veces. Incubar los tubos en 
posición vertical durante 16-24 horas en estufa a 37ºC. 
Tras la incubación, separar el plasma de la células centrifugando los tubos 
durante 15 minutos a 2000 a 3000 (g). El gel debe moverse para separar 
las células del plasma. En caso de que esto no ocurra, los tubos deben 
centrifugarse a mayor velocidad. 
Una vez centrifugados los tubos primarios deben ser enviados con unidad 
refrigerante, al Laboratorio de Microbiología, Centro Médico San Joaquín. 
 
Las muestras de plasma se pueden almacenar de 2º-8º C durante 4       
semanas, también se pueden almacenar a -20º C por un período de hasta 
3 meses. 

 
Para mayores consultas contactarse con Laboratorio de Microbiología Red de 
Salud UC-Christus, teléfono 02-23548570/02-23548571. 

   
Método Utilizado : Quimioluminiscencia en LIAISON XL 
   
Intervalos de Referencia 1,2 : Negativo 
   
Valor Crítico : No aplica. 
   
Parámetros de Desempeño 1,2,3,4 : No disponible. 
   
Información Clínica  : Las personas infectadas con M. tuberculosis complex  presentan linfocitos en 

sangre capaces de reconocer antígenos micobacterianos específicos. Este 
proceso de reconocimiento comprende la producción y secreción de la 

citoquina, interferón-γ (IFN- γ). La detección y posterior cuantificación de IFN-
γ constituye la base de este ensayo. 
La diferencia entre Quantiferon- TB- Gold y Quantiferon – TB Gold-Plus, se basa 
en que éste último detecta el IFN-γ secretado por Linfocitos CD4+ y CD8+ 
mejorando la sensibilidad y especifidad. 

   
Referencias : 1. Balcells M E, Pérez C M, Chanqueo L, Lasso M, Villanueva M, Espinoza M, et al. A 

comparative study with two different methods for detection of latent tuberculosis in 
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