
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Equipamiento Utilizado en Material de Control:
Analito Equipo ModeloMarca Método

QS 133
Grupo

Alanino Aminotransferasa Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Albúmina Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Amilasa Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Aspartato Aminotransferasa Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Bilirrubina Directa Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Bilirrubina Total Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Calcio Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Cloruro Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Colesterol Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Colesterol HDL Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Creatin quinasa Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Creatinina Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Fosfatasa Alcalina Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Fosfato Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Gamma-glutamil-transpeptidasa Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Glucosa Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Hierro Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Lactato Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Magnesio Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Potasio Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Proteínas Totales Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Sodio Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Triglicéridos Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Urato Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31

Urea Autoanalizadores Ortho-Clinical Diagnostics Vitros XT-7600 Química seca31
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Envío
Fecha Envío

:
:
:N° Evaluación

Identificación de la Evaluación

Fecha Entrega Informe:

Desempeño

IZI <= 2.0
2.0 < IZI < 3.0
IZI >= 3.0Insatisfactorio

Cuestionable
Satisfactorio

:Tipo de Muestra VVersión del Informe

Envío 1 de 4 133
11 de Abril de 2023 12 de Mayo de 2023
Suero Liofilizado 0:

Resultados del Material de Control Resumen: QS 133

Clasificado enDesempeñoResultado
Resumen

Analito ptn D% ZCVUnidad Xpt u(Xpt)σ
SatisfactorioUl / L Equipamiento73,802 7,16292 9,7078,25 0,626,030,4419Alanino Aminotransferasa

Satisfactoriog / dL Equipamiento4,830 0,29792 6,154,78 -0,17-1,030,0217Albúmina

SatisfactorioUl / L Equipamiento121,658 21,25363 17,47122,00 0,020,280,8665Amilasa

SatisfactorioUl / L Equipamiento101,334 9,39291 9,2799,00 -0,25-2,300,6335Aspartato Aminotransferasa

Cuestionablemg / dL Equipamiento0,462     0,155(61 29,300,87      2,63(88,430,0760Bilirrubina Directa

Satisfactoriomg / dL Equipamiento2,305 0,25291 10,942,35 0,181,940,0221Bilirrubina Total

Satisfactoriomg / dL Equipamiento13,143 0,43886 3,3313,44 0,682,260,0480Calcio

Satisfactoriommol / L Equipamiento123,299 3,28882 2,67123,25 -0,01-0,040,3630Cloruro

Satisfactoriomg / dL Equipamiento214,651 10,64894 4,96228,50 1,306,451,4378Colesterol

Satisfactoriomg / dL Equipamiento65,242 4,35087 6,6767,00 0,402,690,5187Colesterol HDL

SatisfactorioUl / L Equipamiento217,358 25,33267 11,65239,25 0,8610,072,3761Creatin quinasa

Satisfactoriomg / dL Equipamiento3,237 0,28394 8,753,20 -0,13-1,130,0208Creatinina

SatisfactorioUl / L Equipamiento145,864 41,96691 28,77140,25 -0,13-3,851,4283Fosfatasa Alcalina

Satisfactoriomg / dL Equipamiento14,259 0,95278 6,6814,05 -0,22-1,460,0884Fosfato

SatisfactorioUl / L Equipamiento79,968 9,68288 12,1181,00 0,111,290,3645Gamma-glutamil-transpeptidasa

Satisfactoriomg / dL Equipamiento256,863 12,17794 4,74273,25 1,356,380,8917Glucosa

Satisfactorioµg / dL Equipamiento214,320 12,50744 5,84213,75 -0,05-0,272,4559Hierro

Satisfactoriomg / dL Equipamiento39,026 1,30138 3,3339,85 0,632,110,2815Lactato

Satisfactoriomg / dL Equipamiento3,652 0,18352 5,003,78 0,703,520,0246Magnesio

Satisfactoriommol / L Equipamiento6,315 0,18582 2,926,30 -0,08-0,240,0210Potasio

Satisfactoriog / dL Equipamiento7,978 0,21391 2,678,08 0,481,280,0326Proteínas Totales

Satisfactoriommol / L Equipamiento161,354 3,96182 2,46167,25 1,493,650,4291Sodio

Satisfactoriomg / dL Equipamiento227,682 16,38894 7,20227,25 -0,03-0,191,0073Triglicéridos

Satisfactoriomg / dL Equipamiento9,900 0,64185 6,4710,38 0,754,850,0408Urato

Satisfactoriomg / dL Equipamiento64,568 4,70291 7,2866,78 0,473,430,2423Urea
n = Número de laboratorios evaluados   Xpt = Valor Asignado     pt = Desviación estándar para evaluar desempeño   CV = Coeficiente de variación.

u(Xpt) = Incertidumbre estándar del valor asignado   D% = Desvío relativo porcentual   Z = Puntuación usada para evaluar desempeño   (c) = Valor corregido para    pt y Z.

σ
σ
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Resultados del Material de Control Equipamiento:

n pt D%Analito Z
Análisis por Equipamiento

CV

QS 133

Resultado Unidad DesempeñoXptEx At u(Xpt)σ
6,0392 9,707,16273,802Ul / L78,25 Satisfactorio2 1 0,4419 0,62Alanino Aminotransferasa

-1,0392 6,150,2974,830g / dL4,78 Satisfactorio1 1 0,0217 -0,17Albúmina

0,2863 17,4721,253121,65Ul / L122,00 Satisfactorio3 2 0,8665 0,02Amilasa

-2,3091 9,279,392101,33Ul / L99,00 Satisfactorio2 1 0,6335 -0,25Aspartato Aminotransferasa

88,4361 29,30    0,155(0,462mg / dL0,87 Cuestionable0 10 0,0760      2,63(c)Bilirrubina Directa

1,9491 10,940,2522,305mg / dL2,35 Satisfactorio0 0 0,0221 0,18Bilirrubina Total

2,2686 3,330,43813,143mg / dL13,44 Satisfactorio4 5 0,0480 0,68Calcio

-0,0482 2,673,288123,29mmol / L123,25 Satisfactorio0 0 0,3630 -0,01Cloruro

6,4594 4,9610,648214,65mg / dL228,50 Satisfactorio1 3 1,4378 1,30Colesterol

2,6987 6,674,35065,242mg / dL67,00 Satisfactorio0 1 0,5187 0,40Colesterol HDL

10,0767 11,6525,332217,35Ul / L239,25 Satisfactorio2 2 2,3761 0,86Creatin quinasa

-1,1394 8,750,2833,237mg / dL3,20 Satisfactorio0 0 0,0208 -0,13Creatinina

-3,8591 28,7741,966145,86Ul / L140,25 Satisfactorio0 0 1,4283 -0,13Fosfatasa Alcalina

-1,4678 6,680,95214,259mg / dL14,05 Satisfactorio0 1 0,0884 -0,22Fosfato

1,2988 12,119,68279,968Ul / L81,00 Satisfactorio1 0 0,3645 0,11Gamma-glutamil-transpeptidasa

6,3894 4,7412,177256,86mg / dL273,25 Satisfactorio2 2 0,8917 1,35Glucosa

-0,2744 5,8412,507214,32µg / dL213,75 Satisfactorio0 1 2,4559 -0,05Hierro

2,1138 3,331,30139,026mg / dL39,85 Satisfactorio10 12 0,2815 0,63Lactato

3,5252 5,000,1833,652mg / dL3,78 Satisfactorio0 2 0,0246 0,70Magnesio

-0,2482 2,920,1856,315mmol / L6,30 Satisfactorio1 2 0,0210 -0,08Potasio

1,2891 2,670,2137,978g / dL8,08 Satisfactorio1 6 0,0326 0,48Proteínas Totales

3,6582 2,463,961161,35mmol / L167,25 Satisfactorio2 4 0,4291 1,49Sodio

-0,1994 7,2016,388227,68mg / dL227,25 Satisfactorio1 0 1,0073 -0,03Triglicéridos

4,8585 6,470,6419,900mg / dL10,38 Satisfactorio2 1 0,0408 0,75Urato

3,4391 7,284,70264,568mg / dL66,78 Satisfactorio9 9 0,2423 0,47Urea

u(Xpt)=Incertidumbre estándar del valor asignado  D%=Desvío relativo porcentual  Z=Puntuación usada para evaluar desempeño  (c)=Valor corregido para    pt y Z.

n=Número de laboratorios evaluados  Ex=Valores Extremos  At=Valores Atípicos  Xpt=Valor Asignado     pt=Desviación estándar para evaluar desempeño  CV=Coeficiente de variación.

σ
σ
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Envío
Fecha Envío

:
:
:N° Evaluación

Identificación de la Evaluación

Fecha Entrega Informe:

Desempeño

IZI <= 2.0
2.0 < IZI < 3.0
IZI >= 3.0Insatisfactorio

Cuestionable
Satisfactorio

:Tipo de Muestra VVersión del Informe

Envío 1 de 4 133
11 de Abril de 2023 12 de Mayo de 2023
Suero Liofilizado 0:

Resultados del Material de Control Metodología: QS 133

Analito Resultado
Análisis por Metodología

DesempeñoXpt ptn ZD%Unidad CVAtEx u(Xpt)σ
78,25 Ul / L 73,802 7,16292 9,70 6,03 0,622 1 0,4419Alanino Aminotransferasa

4,78 g / dL 4,830 0,29792 6,15 -1,03 -0,171 1 0,0217Albúmina

122,00 Ul / L 121,65 21,25364 17,47 0,28 0,024 3 0,8665Amilasa

99,00 Ul / L 101,33 9,39291 9,27 -2,30 -0,252 1 0,6335Aspartato Aminotransferasa

0,87 mg / dL 0,462     0,155(61 29,30 88,43     2,63(c)0 10 0,0760Bilirrubina Directa

2,35 mg / dL 2,305 0,25291 10,94 1,94 0,180 0 0,0221Bilirrubina Total

13,44 mg / dL 13,143 0,43886 3,33 2,26 0,684 5 0,0480Calcio

123,25 mmol / L 123,29 3,28882 2,67 -0,04 -0,010 0 0,3630Cloruro

228,50 mg / dL 214,60 10,64695 4,96 6,48 1,311 3 1,4221Colesterol

67,00 mg / dL 65,242 4,35087 6,67 2,69 0,400 1 0,5187Colesterol HDL

239,25 Ul / L 217,35 25,33267 11,65 10,07 0,862 2 2,3761Creatin quinasa

3,20 mg / dL 3,237 0,28394 8,75 -1,13 -0,130 0 0,0208Creatinina

140,25 Ul / L 145,86 41,96691 28,77 -3,85 -0,130 0 1,4283Fosfatasa Alcalina

14,05 mg / dL 14,259 0,95278 6,68 -1,46 -0,220 1 0,0884Fosfato

81,00 Ul / L 79,968 9,68288 12,11 1,29 0,111 0 0,3645Gamma-glutamil-transpeptidasa

273,25 mg / dL 256,86 12,17794 4,74 6,38 1,352 2 0,8917Glucosa

213,75 µg / dL 214,32 12,50744 5,84 -0,27 -0,050 1 2,4559Hierro

39,85 mg / dL 39,026 1,30138 3,33 2,11 0,6310 12 0,2815Lactato

3,78 mg / dL 3,652 0,18352 5,00 3,52 0,700 2 0,0246Magnesio

6,30 mmol / L 6,315 0,18582 2,92 -0,24 -0,081 2 0,0210Potasio

8,08 g / dL 7,978 0,21391 2,67 1,28 0,481 6 0,0326Proteínas Totales

167,25 mmol / L 161,35 3,96182 2,46 3,65 1,492 4 0,4291Sodio

227,25 mg / dL 227,68 16,38894 7,20 -0,19 -0,031 0 1,0073Triglicéridos

10,38 mg / dL 9,900 0,64185 6,47 4,85 0,752 1 0,0408Urato

66,78 mg / dL 64,568 4,70292 7,28 3,43 0,4710 10 0,2423Urea
n=Número de laboratorios evaluados  Ex=Valores Extremos  At=Valores Atípicos  Xpt=Valor Asignado     pt=Desviación estándar para evaluar desempeño  CV=Coeficiente de variación.

u(Xpt)=Incertidumbre estándar del valor asignado  D%=Desvío relativo porcentual  Z=Puntuación usada para evaluar desempeño  (c)=Valor corregido para    pt y Z.

σ
σ
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Envío
Fecha Envío

:
:
:N° Evaluación

Identificación de la Evaluación

Fecha Entrega Informe:

Desempeño

IZI <= 2.0
2.0 < IZI < 3.0
IZI >= 3.0Insatisfactorio

Cuestionable
Satisfactorio

:Tipo de Muestra VVersión del Informe

Envío 1 de 4 133
11 de Abril de 2023 12 de Mayo de 2023
Suero Liofilizado 0:

Resultados del Material de Control Analito: QS 133

Analito Resultado
Análisis por Analito

DesempeñoD% ZCVn ptXptUnidad u(Xpt)Ex At

Analitos evaluados por valor consenso (estadística robusta Algoritmo A)

σ
-7,3584,454 7,900615 9,3578,25 Ul / L -0,790 8 0,4571Alanino Aminotransferasa
-3,494,953 0,305602 6,154,78 g / dL -0,571 7 0,0142Albúmina
-33,0182,13 39,419344 21,64122,00 Ul / L -1,531 4 2,2577Amilasa
20,5782,110 8,151610 9,9399,00 Ul / L 2,076 57 0,6015Aspartato Aminotransferasa
61,550,539 0,151547 28,100,87 mg / dL 2,193 30 0,0071Bilirrubina Directa
14,642,050 0,234608 11,412,35 mg / dL 1,284 11 0,0123Bilirrubina Total

3,0813,038 0,435535 3,3313,44 mg / dL 0,938 32 0,0255Calcio
3,86118,67 3,165456 2,67123,25 mmol / L 1,451 30 0,3058Cloruro

15,14198,45 9,845624 4,96228,50 mg / dL 3,051 24 0,5813Colesterol
38,7148,302 3,220558 6,6767,00 mg / dL 5,810 261 0,6055Colesterol HDL
-11,4270,02 31,617350 11,71239,25 Ul / L -0,971 8 2,1335Creatin quinasa
13,632,816 0,257622 9,123,20 mg / dL 1,492 11 0,0161Creatinina
-5,61148,58 42,641611 28,70140,25 Ul / L -0,2062 35 0,7507Fosfatasa Alcalina
7,1713,110 0,877507 6,6914,05 mg / dL 1,074 20 0,0570Fosfato

28,5363,021 7,490568 11,8981,00 Ul / L 2,400 1 0,4634Gamma-glutamil-transpeptidasa
8,95250,80 11,880627 4,74273,25 mg / dL 1,894 16 0,4755Glucosa
9,90194,49 11,631145 5,98213,75 µg / dL 1,661 8 1,7302Hierro
6,0537,576 1,253140 3,3339,85 mg / dL 1,8224 31 0,2026Lactato
1,153,737 0,187164 5,003,78 mg / dL 0,231 5 0,0163Magnesio
3,236,103 0,179459 2,936,30 mmol / L 1,103 18 0,0121Potasio

-1,838,231 0,220604 2,678,08 g / dL -0,699 89 0,0190Proteínas Totales
9,50152,74 3,608458 2,36167,25 mmol / L 4,023 38 0,4088Sodio

12,45202,09 14,827621 7,34227,25 mg / dL 1,702 3 0,6600Triglicéridos
4,849,901 0,641569 6,4710,38 mg / dL 0,7514 16 0,0223Urato

-21,685,241 6,172617 7,2466,78 mg / dL -2,9920 109 0,3885Urea

u(Xpt)=Incertidumbre estándar del valor asignado  D%=Desvío relativo porcentual  Z=Puntuación usada para evaluar desempeño  (c)=Valor corregido para    pt y Z.

n=Número de laboratorios evaluados  Ex=Valores Extremos  At=Valores Atípicos  Xpt=Valor Asignado     pt=Desviación estándar para evaluar desempeño  CV=Coeficiente de variación.

σ
σ
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Alanino Aminotransferasa

Su Resultado (78,25)Su Resultado (78,25)

Su Resultado (78,25)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Albúmina

Su Resultado (4,78)Su Resultado (4,78)

Su Resultado (4,78)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Amilasa

Su Resultado (122,0)Su Resultado (122,0)

Su Resultado (122,0)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Aspartato Aminotransferasa

Su Resultado (99,0)Su Resultado (99,0)

Su Resultado (99,0)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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BQ. Carolina San Martín S.



Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Bilirrubina Directa

Su Resultado (0,87)Su Resultado (0,87)

Su Resultado (0,87)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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BQ. Carolina San Martín S.



Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Bilirrubina Total

Su Resultado (2,35)Su Resultado (2,35)

Su Resultado (2,35)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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BQ. Carolina San Martín S.



Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Calcio

Su Resultado (13,44)Su Resultado (13,44)

Su Resultado (13,44)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Cloruro

Su Resultado (123,25)Su Resultado (123,25)

Su Resultado (123,25)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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BQ. Carolina San Martín S.



Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Colesterol

Su Resultado (228,5)Su Resultado (228,5)

Su Resultado (228,5)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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BQ. Carolina San Martín S.



Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Colesterol HDL

Su Resultado (67,0)Su Resultado (67,0)

Su Resultado (67,0)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
57dePágina 15

BQ. Carolina San Martín S.



Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Creatin quinasa

Su Resultado (239,25)Su Resultado (239,25)

Su Resultado (239,25)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Creatinina

Su Resultado (3,2)Su Resultado (3,2)

Su Resultado (3,2)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Fosfatasa Alcalina

Su Resultado (140,25)Su Resultado (140,25)

Su Resultado (140,25)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
57dePágina 18

BQ. Carolina San Martín S.



Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Fosfato

Su Resultado (14,05)Su Resultado (14,05)

Su Resultado (14,05)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Gamma-glutamil-transpeptidasa

Su Resultado (81,0)Su Resultado (81,0)

Su Resultado (81,0)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
57dePágina 20

BQ. Carolina San Martín S.



Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Glucosa

Su Resultado (273,25)Su Resultado (273,25)

Su Resultado (273,25)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
57dePágina 21

BQ. Carolina San Martín S.



Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Hierro

Su Resultado (213,75)Su Resultado (213,75)

Su Resultado (213,75)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
57dePágina 22

BQ. Carolina San Martín S.



Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Lactato

Su Resultado (39,85)Su Resultado (39,85)

Su Resultado (39,85)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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BQ. Carolina San Martín S.



Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Magnesio

Su Resultado (3,78)Su Resultado (3,78)

Su Resultado (3,78)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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BQ. Carolina San Martín S.



Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Potasio

Su Resultado (6,3)Su Resultado (6,3)

Su Resultado (6,3)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Proteínas Totales

Su Resultado (8,08)Su Resultado (8,08)

Su Resultado (8,08)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Sodio

Su Resultado (167,25)Su Resultado (167,25)

Su Resultado (167,25)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Triglicéridos

Su Resultado (227,25)Su Resultado (227,25)

Su Resultado (227,25)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Urato

Su Resultado (10,38)Su Resultado (10,38)

Su Resultado (10,38)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Analito : Urea

Su Resultado (66,78)Su Resultado (66,78)

Su Resultado (66,78)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <13 no se desplegarán.

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Alanino Aminotransferasa

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Albúmina

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Amilasa

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Aspartato Aminotransferasa

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Bilirrubina Directa

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Bilirrubina Total

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Calcio

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Cloruro

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Colesterol

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Colesterol HDL

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Creatin quinasa

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Creatinina

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Fosfatasa Alcalina

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Fosfato

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Gamma-glutamil-transpeptidasa

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Portal PEEC - Mesa de Ayuda: soporte.peec@ispch.cl Teléfono (56 2) 25755393  Coordinador PEEC:

F1-V10 Av. Marathon 1000 Ñuñoa - Santiago - Chile. http://www.ispch.cl
57dePágina 45

BQ. Carolina San Martín S.



Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Glucosa

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Hierro

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Lactato

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024

Identificación de la Evaluación

Envío
Fecha Envío
Tipo de Muestra :

:
: Envío 1 de 4

11 de Abril de 2023
Suero Liofilizado

N° Evaluación
Fecha Entrega Informe
Versión del Informe

:
:
:

133
12 de Mayo de 2023

0V

Gráficos Z Score Históricos : Magnesio

Muestras

Fecha 12/05/23 10:02
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Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Informe de Evaluación de Desempeño
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P  E  E  C

Proveedor de Programas de Intercomparación acreditado por ENAC con acreditación N°13/PPI024
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Desempeño Histórico

Evaluación del desempeño histórico del Laboratorio, y se calcula a partir del resultado de las últimas 6 evaluaciones.SRZ:

Desempeño HistóricoSRZAnalitos

    -0,44 SatisfactorioAlanino Aminotransferasa
    -0,20 SatisfactorioAlbúmina
     0,93 SatisfactorioAmilasa
     0,18 SatisfactorioAspartato Aminotransferasa
No cumpleBilirrubina Directa
    -1,05 SatisfactorioBilirrubina Total
    -1,82 SatisfactorioCalcio
     0,44 SatisfactorioCloruro
    -0,10 SatisfactorioColesterol
    -1,62 SatisfactorioColesterol HDL
     1,02 SatisfactorioCreatin quinasa
    -0,38 SatisfactorioCreatinina
    -0,24 SatisfactorioFosfatasa Alcalina
     1,93 SatisfactorioFosfato
     0,35 SatisfactorioGamma-glutamil-transpeptidasa
    -0,02 SatisfactorioGlucosa
     1,49 SatisfactorioHierro
    -0,42 SatisfactorioLactato
     0,64 SatisfactorioMagnesio
     0,31 SatisfactorioPotasio
    -0,03 SatisfactorioProteínas Totales
     1,52 SatisfactorioSodio
     0,12 SatisfactorioTriglicéridos
     1,00 SatisfactorioUrato
     0,41 SatisfactorioUrea

Criterios para Desempeño Histórico:  | SRZ | <= 2 Satisfactorio;  2 < | SRZ | < 3 Cuestionable  y  | SRZ | >= 3 Insatisfactorio. Donde | SRZ | = Valor absoluto de SRZ
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Envío
Fecha Envío
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:N° Evaluación

Identificación de la Evaluación

Fecha Entrega Informe:

Desempeño
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Observaciones

ENCARGADO DE CALIDAD SECCION QUIMICA CLINICA
BQ. RICHARD PINO CÓRTESAutorizado por :

“Desde el año 2022 el N° de laboratorios para formar grupos es de N >=13. El Xpt

corresponde a la media robusta de cada grupo. El sigma-pt usado corresponde a la DE

calculado con datos históricos o por Criterio de Expertos (Eta%) (IT- PEEC 2023). Son
evaluados con sigma-pt basado en Eta%, Ca, Cl, PT, Urato, Col-HDL, Lactato y Mg. Son

evaluados con sigma-pt histórico ALT, Albúmina, AST, Colesterol, Crea, F.Alcalina,

Fosfato, Glu, Fe, K, Na, TG, Urea, B. Total, B. directa, CK, GGT y Amilasa”.

Específicas

Generales :

:

La información contenida en este informe se considera confidencial, salvo las contempladas en la ley vigente.
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